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Section I. INTRODUCTION 


1. Scope 
This manual lists repair parts that are reguired for 
maintenance of Electrical Test Set, John Fluke Model 
760A and is applicable to Army Area Calibration Teams 
(AACT's). 
NOTE 
Throughout this manual DS is used 
to indicate AACT. 


2. General 
This manual is divided as follows: 


a Section Introduction. 

bl Section II] Repair Parts List. A list, in alphabetical 
sequence, of repair parts authorized for the performance 
of maintenance at the AACT support level. 

cl Section III. National Stock Number and Reference 
Number Index A list in ascending numerical seguence, 
of all National stock numbers (NSN's) appearing in the 
repair parts list, followed by a list of all reference 
numbers in alpha-numeric seguence appearing in the 
list. The NSN's and reference numbers are cross- 


referenced to a figure number and item number in 
column 1. 
NOTE 
The figure and item number columns 
represent cross-reference numbers, 
since illustrations are not included in 
this manual. 


3. Explanation of Columns 

Refer to section | of TM 9-4931-700-34P for 
explanation of columns (para 3), special information 
except for subparagraph 40 which is not 
applicable to this manual), and abbreviations (para 6). 


4. How to Locate Repair Parts 
When NSN or reference number is unknown, use the 
repair parts listing and locate the item by description. 
When National stock number or reference number is 
known, use the list of NSN's or the reference numbers 
and locate the cross-referenced figure and item number. 
Locate the cross-referenced figure and 


item number under column 1 of the repair parts list for 
the complete description of the repair part. 


5. Reporting of Errors 
The reporting of errors, omissions, and 
recommendations for improving this publication by the 
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individual user is encouraged. Reports should be 
submitted on DA Form 2028, Recommended Changes 
to Publications, and forwarded direct to Commander, U. 
S. Army Missile Command, ATTN: AMSMI-MFM, 
Redstone Arsenal, AL 35809. 


SECTION II TM 9-6625-1420-34P 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 


(a) (b) NATIONAL 
FIG. | ITEM] SMR STOCK PART 
NO. | NO. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE 


GROUP 6598 
TEST SET, ELECTRICAL METER 
760A 89536 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


5910-00-846-868C |1501-105668 CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC -01UFP80M20PCT500V 
29C955 FSCM 56289 
5910-0-450-5418 1502-223198 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 9300UFP75M10PCT15V 
36D932G015AD6A FSCM 56289 
5910-00-40-4643 1502-223172 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 2100UFP50M10PCT150V 
36D212150BC6A FSCN 56289 
5910-C0-40-2838  |1502-223164 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 2600UFP75M-10PCT50V 
36D2620050AB6A FSCM 56289 
5910-00-450-4815 |1502-22318C0 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 240UFP50M10PCT300V 
36D24LF300AB6A FSCN 56289 
5910-00-461-3219 |1502-105817 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 20UJFP10010PCT250V 
5910-00-927-2649 |1505-163782 CAPAAITOR,FIXED,PAPER DIELECTRIC 2UF-2UFPORM20PCT2000V 
P49988 FSCM 56289 
6250-00-916-2729 |10905-01 CARTRIDGE FASTENER 222356 FSCM 89536 
5935-00-845-5143 1160-5 CONNECTOR,RECEPTACLE ELECTRICAL 2109-223263 FSCM 89536 
5355-00-024-6007 |2403-236984 DIAL 
5920-00-456-5211 |5101-109330 FUSE FAST ACT 1-1-2AMP250VOLT 
5920-00-076-9889 |5101-109272 FUSE SLO BLO 1AMP250VOLT 
5340-00-097-6330 |1018-L3 HANDLE.BOW 2404-229344 FSCM 89536 
5999-00-200-4412 |4806-236067 HEAT SINK,ELECTRICAL-ELECTROMIC COMPONENT 
5950-00-027-4164 |5602-239111 COIL,RADIO FREQUENCY 
5920-00-892-9311 |FHN26GI FUSEHOLDER,EXTRACTOR POST HKP FSCM 71400 
5950-00-027-4013  |5602-239095 COIL,RADIO FREQUENCY 3-5HO-35H 
5355-00-240-6899 |2405-158956 KNOB COARSE FREQ FUNC METER SENS 
5355-00-024-6048 |2405-190249 KNOB FINE,LINE SYNC MEDIUM METER ZERO 
6240-00-488-7937  |3155-222596 LENS,LIGHT 
6210-00-488-8159 |3155-228056 LENS,LIGHT 
6625-00-971-1698 |6005-L61638 LINE CORD ASSEMBLY SVT107-L FSCM 91934 
5940-00-177-2618 |2811-101220 LINK,SHORTENING 9381 FSCM 24655 
5905-00-00L-8614 14706-219428 RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND -270HNPORM5PCT2W 
5905-00-435-6416 |RCR20G9R1JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 9-10HMPORM5PCT1-2W 
4704-218768 FSCM 89536 
5905-00-106-9346 |RCR32G103JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 10KPORM10PCT1W 
4704-109389 FSCM 89536 
5905-00-279-2527 |RC42GF223J RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 22KOHMPOR10PCT2W 
4704-109975 FSCH 89536 
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SECTION II 


(a) (b) 
FIG. | ITEM 
NO. | NO. 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-456-5C83 
5905-00-415-1609 
5905-00-088-5656 
5905-00-113-4856 
5905-00-141-1176 
5905-00-113-4859 
5905-00-102-5279 
5S05-00-203-0022 
5905-00-169-978R 
5905-00-421-0623 
5905-00-465-C346 
590-00-997-8076 
5905-00-994-6676 
59C5-00-909-4235 
5905-00-001-5891 
5905-00-001-5890 
5905-00-001-7395 
5905-00-001-8630 
5905-00-001-7389 
5905-00-203-1585 
5905-00-001-7390 
5905-00-001-7391 
5905-00-001-7392 
5905-00-001-7393 
5905-00-001-7394 
5905-00-001-5877 
5905-00-001-5879 
5905-00-001-5878 
5905-00-001-5880 
5905-00-001-5876 


5905-00-001-7396 
5905-00-001-7397 


(4) 


PART 
NUMBER 


H81551 
ER6815 
EB4765 
RCR20G200JS 
RCR20GSR6JS 
RCR20G3R9JS 
EB27G5 
EB16G5 
E813G5 
RCR20G120JS 
RCR20G6R2JS 
EB20G5 
EB10G5 
E83915 
4702-220392 
4702-219766 
4707-238923 
4707-218453 
4707-238857 
4707-238865 
4707-238873 
4707-238881 
4707-238899 
4707-238907 
4707-238915 
4706-219352 
4706-219386 
4706-219318 
4706-219402 
4706-219345 


4707-238980 
4707-238998 


(6) 


TM 9-6625-1420-34P 


DESCRIPTION 


RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 


RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 


USABLE ON CODE 


1-5MOHMPORM10PCT2W 

4704-110130 FSCM 89536 
6800HMPORMSPCT1-2W 

4704-118392 FSCM 89536 
4-70HMPORMSPCT1-2W 

4704-188870 FSCM 89536 
200HPORM5PCT1-2W 

4704-218776 FSCM 89536 
5-60HMPORM5PCT1-2W 

4704-222208 FSCM 89536 
3-90HMPORMSPCT1-2W 

4704-188490 FSCM 89536 
2-70HMPORM5PCT1-2W 

4704-218743 FSCM 89536 
1-60HNPORMSPCT1-2W 

4704-218727 FSCM 89536 
1-30 HNPORMSPCT1-2W 

4704-218719 FSCM 89536 
120HNPORMSPCT1-2W 

4704-187831 

6-20HMPORM5PCT1-2W 

4704-218750 FSCM 89536 
20HMPORM5PCT1-2W 

4704-218735 FSCM 01121 
10HMPORM5PCT1-2N 

4704-218693 FSCM 89536 
3900HMPORMSFCT1-2W 

4704-109082 FSCM 89536 


RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 3000HMPORM10PCT2W 


TYPE252 FSCM 71450 


RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 5000HMPORM10PCT2W 


RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 


TYPE2-252 FSCM71450 
-0150HMPORM20PCT1W 
-10HMPORM-1PCT10W 
-70HMPORM10PCT1-2W 
-250HMPORM10PCT1W 
-110HMPORM10PCT1W 
-0630HMPORM10PCT1W 
-40HMPORM10PCT1W 
-0280HMPORM15PCT1W 
-0210HMPORM20PCT1W 


RESISTOR,ELECTRICAL -620HMPORM5PCT2W 


RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
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-390HMPORM5PCT2W 
-430HMPORM5PCT2W 
-330HMPORM5PCT2W 
-910HMPORM5PCT2W 
-910HMPORM10PCT-1W 
-0410HMPORM10PCT-1W 


SECTION II 


(1) 
LLUSTRATIO 
(a) (b) 
FIG. | ITEM 
NO. | NO. 


(2) 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-001-8631 
5905-00-001-8615 
5905-00-001-5881 
620-00-955-9792 
S930-00-450-7562 


5930-00-450-6746 
5930-00-4-6676 
5930-00-480-6755 
5930-00-450-6726 
5930-00-450-6773 
5930-00-450-6745 
5930-50-6929 
5930-00-45750-189 
5930-00-40-71699 
5930-00-450-7170 
5930-00-450-7174 
5930-00-001-3829 
5930-00-450-718 
5930-00-001-3830 
930-00-450-7181 
595-00-021-4042 
5950-00-027-4165 


(4) 


PART 
NUMBER 


4707-239004 
4706-229534 
4706-229542 
2K 
510-240606 


5105-238121 
5105-237388 
5105-238139 
5105-237404 
5105-231412 
5105-231420 
5105-240515 
5105-24047 
5105-238162 
5105-238170 
5105-238188 
5105-238196 
5105-240564 
5105-238204 
5105s 238212 
5602-239103 
5602-239129 
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(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


RESISTOR,FIXED, WIRE WOUND -0270HMPORM10PCT-1W 
RESISTOR,FIXED, WIRE WOUND 10HNPOR1PCT2W 
RESISTOR,FIXED, WIRE WOUND 20HMPORM1PCT2W 
LAMPHOLDER 2110-229336 FSCM 03797 


SWITCH,ROTARY 
11 POS 4 SECT 

SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 
SWITCH,ROTARY 


OUTPUT ADJUST COARSE ROTARY SP 


1STDIGIT FRONT ROTARY 10 POS 6SECT 
1ST DIGIT REAR ROTARY 4SECT 
2NDDIGIT FRONT ROTARY 10POS7SECT 
2NDDIGIT REAR ROTARY 2SECT 
3RDDIGIT FRONT ROTARY 10POS5SECT 
3RDDIGIT REAR ROTARY 3POS2SECT 
4THDIGIT FRONT ROTARY 10POS4SEC 
456DIGIT REAR ROTARY 2POS1SECT 
SDIGIT FRONT ROTARY 10POS5SECT 
6DIGIT FRONT ROTARY 10POS5SECT 
7DIGIT ROTARY 11POS6SECT 
FUNCTION 6POS7SECT 

FUNCTION REAR 8POS6SECT 

FREQ FRONT 8P5POS5SECT 

METER SENS 3P5POS2SECT 


TRANSFORMER,ELECTRICAL 
TRANSFORMER, PIER,STEP-DOWN 


5961-00-712-5578 |JAN2N3442 
5961-00-938-5100 |2N3739 


TRANSISTOR 4805-223602 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-190710 FSCN 89536 


CO d&.- i A A a TA 


6625-00-201-3765 |1702-237552 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
PARTS FOR PN 1702-237552 ARE SAME AS THOSE FOR 1702-239996, 
LISTED BELOW. 


6625-00-49-6461 1702-239996 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


CONSISTING OF 


5910-00-076-9879 |1501-106211 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 2700PFGMV600V 
851-000U0-272P FSCM 

72982 

CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC -01UFP80M20PCT500V 


29C985 FSCM 56289 


5910-00-58-8680 1501-105668 


5910-00-914-2353 |1502-168153 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 400UFP50-10PCT25V 
C437ARF400 FSCM 13445 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 2000UFP100M10PCT6V EA 1 


8R2000-6 FSCM 88419 


5910-00-448-8549 |1502-106286 
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SECTION II TM 9-6625-1420-34P 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


(a) (b) NATIONAL 
Ha ren STOCK PART 
NUMBER NUMBER USABLE ON CODE 


5910-00-405-3176 |1502-160101 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 500UFP150M10PCT15V 
BR500-15 FSCM 88419 
5910-00-121-3774 |1507-219774 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-015UFPORM2PCT50V 
238P1532R5S2 FSCM 56289 
5910-00-121-3775 |1507-219782 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-15UFPORM2PCT50V 
238P1542R5S2 FSCM 56289 
5910-00-450-6486 |1507-106963 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 2UFPORM20PCT100V 
5910-00-405-3174 |1507-159392 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC -22UFPORM10PCT80V 
2249R8 FSCM 56289 
5910-00-901-9869 |PVC1168 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-068UFPORM10PCT100V 
1507-182170 FSCM 89536 
5910-00-974-6129 |1508-160259 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 10UFPORM10PCT20V 
K10C20K FSCM 05397 
5905-00-004-6425 JH83301 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 33 OHM PORK 10 PCT 2H 
4704-110031 FSCM 89536 
5905-00-106-9344 |RCR20G101JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 100 OHM PORK 5 PCT 1-2 W 
4104-188508 FSCM 89536 
5905-00-104-8334 |RCR20G331JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 330 OHM PORM 5 PCT 1-2 N 
4704-108936 FSCM 89536 
5S05-00-417-3076 |E88215 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 820 OHM PORM 5 PCT 1-2 W 
4704-109066 FSCM 89536 
5905-00-106-5352 JRCR20G112JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-1KPORM5PCT1-2W 
4704-160432 FSCM 89536 
5905-00-254-7413 |EB1521 RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 1-5KPORM10PCT1-2W 
4704-108159 FSCM 89536 
5S05-00-909-4137 |EB2025 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 2K PORK 5 PCT 1-2 W 
4704-169854 FSCM 89536 
5905-00-807-1494  |E83025 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 3KPORM5PCT1-2W 
4704-109090 FSCM 89536 
5505-00-110-0310 |RCR20G392JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 3K PORM 5 PCT 1-2 W 
4704-180596 FSCM 89536 
5905-00-556-5256 |EB4725 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 4-7KPORMSPCT1-2W 
4704-108886 FSCM 89536 
5905-00-001-8611 |4705-218636 RESISTOR,FIXED,FILM 6-34KPORM1PCT1-2W 
5905-00-141-1165 |RCR20G682JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 6-8KPORM5PCT1-2W 
4704-187906 FSCM 89536 
5905-00-116-8568 JRCR20G392JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 7-5K PORK 5 PCT 1-2t 
4704-108910 FSCM 89936 
5905-00-141-0591 JRCR20G103JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 100K PORM 5 PCT 1-2 N 
181035 FSCM 01121 
5905-00-141-1187 JRCR20G203JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 20KPORM5PCT1-2W 
4704-109041 FSCM 89536 
5905-00-935-8542 JRCR20G303JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 30KPORM5PCT1-2W 
4704-186015 FSCM 89536 
5S05-00-104-8330 |RCR20G333JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 33K PORM 5 PCT 1-2 W 
4704-108761 FSCM 89536 
5905-00-116-8565 |RCR20G623JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 62KPORM5PCT1-2W 
4704-108522 FSCM 89536 
505-00-104-8335 RCR20G124JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 120K PORM 10 PCT 1-2t 
4704-108779 FSCM 89536 
5905-00-106-9348 JRCR20G154JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 150K PORK 5 PCT 1-2 N 
4704-150177 FSCM 89536 
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SECTION II 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


TM 9-6625-1420-34P 


(a) (b) NATIONAL 
Ha ett STOCK PART 
NUMBER 


NUMBER USABLE ON CODE 


5905-00-114-5393 
5905-00-104-8346 
5905-00-114-5428 
5905-00-989-5409 
5905-00-104-5156 
5905-00-001-8610 
5905-00-001-8613 
5905-00-908-'404 

5905-00-413-0307 
5961-00-669-6884 
5961-00-932-0551 


5961-00-988-7401 
5935-00-728-6868 


5961-00-932-0555 
5961-00-901-4862 
NOT ASSIGNED 


5961-00-931-0152 
6625-00-498-6456 


5910-00-923-4535 


5910-00-954-6524 


5905-00-114-5456 


5905-00-052-8396 


5905-00-781-3341 
6625-00-498-6455 


5905-00-116-8565 


RCR20G224JS 
RCR20G334JS 
RCR20G394JS 
E87545 

RCR20G105JS 


47C5-218628 
4705-222216 


4802-116111 
105-0757 


SM4144 
2N3638 
MPS3638 


2N3391 
1702-237594 


10192732 
CD15E120J 
RCR20G684JS 
E82425 


4702-113258 
1702-237545 


RCR20G623JS 


RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 220KPORM5PCT1-2W 

4704-109025 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 330K PORM 5 PCT 1-2 W 

4704-150201 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 390KPORM5PCT1-2W 

4704-222190 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 750K PORM 5 PCT 1-2 R 

4704-18B789 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1MPORM5PCT1-2W 

4704-108639 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,FILM 4-42KPORM1PCT,1-2W 
RESISTOR,FIXED,FILM 11KPORM1PCT,1-2W 
RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND 10KPORM20PCT, 1-1-4W 
RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 2KPORMSPOT, 1-1-4W 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 4802-150342 FSCM 89536 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 6-8VCD 

4803-187195 FSCM 89536 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 1N4817 FSCM 05277 
TEST POINT YELLOW 

2109-149138 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-190389 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-203364 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-241141 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-168708 FSCM 89536 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


CAPACITOR FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-18UFPORM10PCT, 200V 
1507-105874 FSCM 89536 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 12 PF PORM 5 PCT 500 V 
150-175224 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 680K PORM 10 PCT 1-2 W 
4704-108340 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 2-4K PORM 5 PCT 1-2 R 
4704-108902 FSCM 89536 
RESISTOR,ELECTRICAL 500 OHM PORM 10 PCT 1 1-4 W 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 62KPORM5PCT1-2W 
4704-108522 FSCM 89536 
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SECTION II 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


TM 9-6625-1420-34P 


(a) (b) NATIONAL 
Ha EM STOCK PART 
NUMBER 


NUMBER USABLE ON CODE 


5905-00-414-8581  |4704-108092 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 10 OHMPORM10PCT, 1-2W 

EB1001 FSCM 01121 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 100 OHM PORM 5 PCT 1-2 W 
4704-188508 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1K PORM 10 PCT 1-2 W 

4704-108563 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED FILM 200 OHMPORM1PCT, 1-2W 

RESISTOR,FIXED FILM 49-9KPORM1PCT, 1-2W 

RESISTOR,FIXED FILM 8-45KPNRM1PCT, 1-2W 


5905-00-106-9344 |RCR20G101JS 
5S05-00-110-0196 |RCR20G102JS 
5905-00-932-0520 |4705-15148C 


5905-00-001-5840 |4705-233247 
5905-00-932-0519 [4705-159475 


ORARARARARARARARARARAR 


5905-00-001-3818 
5505-00-001-3822 
5905-00-001-3806 
5905-00-001-3828 
5905-00-001-3823 
5905-00-413-0307 
5905-00-235-8857 
5905-00-932-0526 
6625-00-498-6452 


5910-00-797-4889 


5910-00-817-7275 


5910-00-846-8680 


5910-00-450-6486 
5910-00-974-6129 


5910-00-070-7749 


5910-00-60-7807 


NOT ASSIGNED 


5905-00-989-5413 
5905-00-106-9351 


5905-00-111-4840 


5905-00-104-8339 


5905-00-106-9344 


47C7-238535 
4707-238964 
4707-131870 
4107-239061 

4701-238972 
4702-160705 
4702-156398 
47C2-111575 
1702-237511 


890133 


148P22492 


1501-105668 


1507-106963 
1508-160259 


1507-167452 


C280AEP47K 


DM130C203J05 


E85125 
RCR20G273JS 


RCR20G514JS 


RCR20G824JS 


RCR20G101JS 


RESISTOR,FIXE 
RESISTOR,FIXE 
RESISTOR,FIXE 
RESISTOR,FIXE 


D,WIRE WOUND 2MPORMO-1PCT, 1W 

D,WIRE WOUND 60-9KPORMO-1PCT, 1-2W 
D,WIRE WOUND 20HMPORM1PCT, 1-4W 

D,WIRE WOUND 2.039-5 OHM PORMO-1PCT. l-2W 


RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 149KPORMO-1PCT, 1-2W 
RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 2KPORMSPOT, 1-1-4W 
RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 1-5KPORM10PCT,1-1-4W 
RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 1KPORM20PCT, 1-1-4W 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 100UFP100M10PCT, 6V 
1502-105148 FSCM 89536 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-22UFPORM10PCT, 200V 
1507-105767 FSCM 89536 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC -01UFP80M20PCT500V 
29C985 FSCM 56289 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 2UPORM220PCT100V 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 10UFPORM10PCT20V 
K10C20K FSCM 05397 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-22UFPORM20PCT, 120V 
JF39 FSCM 84411 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-047UFPORM20PCT, 250V 
1507-162008 FSCM 89536 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 0-02UFPORM5PCT. 100V 
1504233486 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 5-1KPORMSPCT, 1-2W 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 27KPORMSPCT, 1-2W 


RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 510KPORMSPCT, 1-2W 

4704-109033 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 820KPORM10PCT, 1-2W 

4704-108357 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 100 OHMPORM5PCT.1-2W 

4704-188508 FSCM 89536 
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AN aa dd dd yo 


SECTION II 


LLUSTRATIO 


(a) (b) 
ro. Med 


CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-104-8336 
590e-00-415-1602 
5905-00-114-5401 
5905-00-001-3589 
5905-00-988-4262 
5905-00-104-5756 
5905-00-415-1609 
5905-00-141-1165 


5905-00-001-8613 
5901500-106-1273 


593000-1 11-4732 
5905-00-106-34 
5905-00-121-9110 
5905-00-141-0600 
59000-141-0598 
590500-104-8340 
905-00-113-4E54 
NOT ASSIGNED 
5905-00-110-0196 
5961-00493-0813 
5961-00-233-7443 
5961-00-931-0152 
5961-00-072-0128 


5935-00-728-6E68 
6625-00-201-37128 


6625-00-498-8453 


(4) 


PART 
NUMBER 


RCR20G104JS 
E84735 
RCR20G244JS 
4102-149781 
4702-111609 
RCR20G105JS 
E86815 
RCR20G682JS 


4705-222216 
RCR20G153JS 


RCR20G125JS 
RCR20G154JS 
EB5625 
RCR20G822JS 
RCR20561JS 
RCR20G363JS 
RCR20G753JS 
4704-109165 
RCR20G102JS 
2N5089 
4805-182691 
2013391 
10212257-2 


105-0171 
102-237529 


1702-239988 


TM 9-6625-1420-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 100KPORM5PCT, 1-2W 
4704-168054 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 47KPORMSPOT, 1-2W 
4704-108738 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 240KPORMSPCT, 1-2N 
4704-108449 FSCM 89536 
RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND 3K PORM 20 PCT 1-1-4W 
RESISTOR,VARIABLE, WIRE WOUND SK PORM 5 PCT 1-2W 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 1MPORMSPCT 1-2W 
4704-108639 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 6800HMPORM5PCT 1-2W 
4704-178392 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 6-8KPORM5PCT 1-2W 
4704-187906 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED FILM 11KPORM1PCT, 1-2W 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 15K PORM 10 PCT 1-21 
4704-108530 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-2M PORM 10 PCT 1-2W 
4704-108407 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 150K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-150177 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 5-6K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-7880 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 8-2K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-147777 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 560 OHM PORK 5 PCT 1-2W 
4704-1091 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 36K PORM PCT 1-2W 
4704-1859 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 75K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108928 FSCM 89569 
RESISTOR,COMPOSITION 10K FORM 5 PCT 1-2W 
E51035 FSCM 01121 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108597 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-242065 FSCM 89536 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 2N1302 FSCM 0L295 
TRANSISTOR 4805-168708 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-195974 FSCM 89536 
2N3906 FSCM 04713 
TEST POINT,YELLOW 2109-149138 FSCM 89536 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


PARTS FOR PN 1702-237529 ARE SAME AS THOSE FOR PN 1702-239984 
LISTED BELOW.. 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


SECTION II 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


TM 9-6625-1420-34P 


(a) (b) NATIONAL 
Ha EM STOCK PART 


NUMBER NUMBER 


USABLE ON CODE 


5910-00-929-2621 


5910-00-484-0112 


5910-00-044-4355 


5910-00-988-3521 
5961-00-971-1707 


5961-00-422-0412 
5905-00-116-8558 
590-00-104-8336 

5905-00-110-0196 
NOT ASSIGNED 

5905-00-141-1073 
5905-00-141-1071 
5905-00-111-4840 
5905-00-121-9110 
5905-00-087-1160 
5905-00-284-7413 
5905-00-807-7494 
5905-00-106-9352 
5905-00-001-3819 
5905-00-001-3827 
5905-00-932-0563 
5905-00-932-0524 
5961-00-413-0304 
5905-00-916-3627 
5905-00-001-5888 
5961-00-072-0128 


5961-00-931-0152 
6625-00-201-3669 


K68C15K 
1902-178608 
CMO5ED470G03 


1507-106443 
CD13161 


SG5658 
RCR20G155JS 
RCR20G104JS 
RCR20G102JS 
4704-109165 
RCR20G564JS 
RCR20G414JS 
RCR20G514JS 
E85625 
EB5115 
E81521 

E83025 
RCR20G112JS 
4707-238931 
4707-239053 
4705-159657 
4707-192773 
4805-168716 
4702-113266 
4702-113431 
10212257-2 


2N3391 
1702-231537 


CONSISTING OF 


CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 68 UF FORM 10 PCT 15V 
K68C15K FSCM 05397 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 640 UF P 50-10 PCT 6-4V 
C437ARC640 FSCM 73445 
CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 47 PF PORM 5 PCT 500V 
1504-148536 FSCM 89536 
CAPACITOR FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 2 UF PORM 10 PCT 200V 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE TYPE CD13161 
4802-113308 FSCM 89539 
DIODE TYPE SG5658 
4802-161810 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-5M PORM 10 PCT 1-2W 
4704-108175 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,FILM 100K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-168054 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108597 FSCM 89536 
RESISTOR,COMPOSITION 10K PORM 5 PCT 1-2V 
EB1035 FSCM 01121 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 560K PORM 10 PCT 1-2W 
4704-108795 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 470K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108969 FSCM 89536 
RESISTOR,COMPOSITION 510K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-109033 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 5-6K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-187880 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 510 OHMS PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108951 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-5KPORM10PCT1-2W 
4704-108159 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 3KPORM5PCT1-2W 
4704-109090 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-1KPORM5PCT1-2W 
4704-160432 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 500HMPORMO-1PCT,1-4W 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 99-5KPORMO-1PCT,1-2W 
RESISTOR,FIXED,FILM 5-11K PORM I PCT 1-2W 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 500KPORMO-1PCT,1W 
TRANSISTOR TYPE S19254 
S19254 FSCM 07263 
RESISTOR,VARIABLE WIREWOUND 1K PORM 20 PCT 1-1-4W 
RESISTOR,VARIABLE WIREWOUND 25 OHMS PORM 10 PCT 1-1-4V 
TRANSISTOR 4805-195974 FSCM 89536 
2N3906 FSCM 04713 
TRANSISTOR 4805-168708 FSCN 89536 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


SECTION II 


LLUSTRATIO 


(a) (b) 
FIG. | ITEM 
NO. | NO. 


(2) 
SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-00-498-6454 


5910-00-846-8680 
5910-00-914-2353 
5910-00-076-9879 
5961-00-988-1401 
5961-00-669-6884 
5905-00-110-0310 
5905-00-104-8346 
5905-00-989-5409 
5905-00-116-8568 
5905-00-104-8335 
5905-00-106-9348 
NOT ASSIGNED 

5905-00-728-5462 
5905-00-001-5875 
5904-00-556-5256 
5905-00-001-3121 
5905-00-001-7391 
5961-00-931-0152 
NOT ASSIGNED 


5961-00-932-0555 
6625-00-49-6451 


(4) 


PART 
NUMBER 


1702-240077 


1501-105668 
1502-168153 
1501-106211 
4502-116111 
JAN1N277 
RCR20G392JS 
RCR20G334JS 
EB7545 
RCR20G752JS 
RCR20G124JS 
RCR20G154JS 
4704-101651 
4702-154583 
4705-241281 
EB4725 
4707-238956 
4707-242743 
2N3391 
MPS3638 


SM4144 
1702-237575 


TM 9-6625-1420-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


PARTS FOR PN 1702-237537 ARE SAME AS THOSE FOR PN 1702-24007, 
LISTED BELOW. 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


CONSISTING OF 


CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC -01UFP80M20PCT500V 
29C9B5 FSCM 56289 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 400UFP50M10PCT25V 
C437ARF400 FSCM 7344s 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 2700PFGMV600V 
851-000Z5UO-272P PAFZZ 
72982 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 1N4817 FSCM 0527t 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE TYPE 1N277 
4802-150342 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 3-9K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-180596 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 330K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-150201 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 750K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-188789 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 7-5K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108910 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 120K PORM to PCT 1-2W 
4704-108t19 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 150K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-150177 FSCM 89536 
RESISTOR,COMPOSITION 10K PORM 5 PCT 1-2 
EB1035 FSCM 01121 
RESISTOR,VARIABLE WIREWOUND 300 OHMS PORM 10 PCT 1-1-4W 
RESISTOR, FIXED FILM 249 OHMS PORM 1 PCT 1-2V 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 4-7KPORM5PCT1-2W 
4704-108816 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 15KPORMO-1PCT,1-2W 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 12-74KPORMO-5PCT,1-2W 
TRANSISTOR 4805-165105 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-241141 FSCM 89536 
TRANSISTOR 4805-190389 FSCM 89536 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


CONSISTING OF 


2-9 


SECTION II 


LLUSTRATIO 
(a) (b) NATIONAL 
SMR 
CODE 


e ee STOCK 
NUMBER 


5910-00-702-0585 


5910-00-988-3521 
5910-00-075-9596 


5910-00-840-5016 
5910-00-846-8680 


5961-00-988-7401 
5905-00-499-2566 


5905-00-114-5361 
5505-00-253-1233 
5905-00-110-0993 
5905-00-251-0926 
5905-00-072-0654 
5905-00-106-9354 
5505-00-114-5366 
5905-00-106-1274 
5905-00-249-4190 
NOT ASSIGNED 

NOT ASSIGNED 

5905-00-087-1160 
5905-00-001-3824 
5905-00-001-3825 
5905-00-932-0520 
5905-00-106-9346 
5505-00-116-8565 


5905-00-001-7382 
5961-00-070-7481 


5961-00-959-4920 


5961-00-199-7609 


(4) 


PART 
NUMBER 


1502-106328 


1507-106443 
1507-106096 


1502-106351 
1501-105668 


4802-116111 
HB5125 


RCR20G121JS 
RC42GF561J 
RCR20G123JS 
RC42GF332J 
HB2221 
RCR32G302JS 
RCR20G132JS 
RCR20G911JS 
HB5625 
4704-109165 
4704-160028 
EB5115 
4707-239020 
4707-239038 
4705-151480 
RCR32G103JS 
RCR20G623JS 


4702-112870 
4802-112383 


4805-111267 


38654 


TM 9-6625-1420-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC . 500 UF P 75-M 10 PCT 3V 
30DS07G003DH4 FSCM 56289 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 2 UF PORM 10 PCT 200V 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-047 UF PORM 20 PCT 80V 
8473M FSCM 72928 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 10 UF P 75-N 10 PCT 150V 
30D106G150DF4 FSCM 56289 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC -01UFP80M20PCT500V 
29C9B5 FSCM 56289 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 1N4817 FSCM 0527T 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 5-1K PORM 5 PCT 2W 
4704-222182 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 120 OHMS PORM 10 PCT 1-2W 
4704-108696 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 560 OHMS PORM 5 PCT 2W 
4704-21881B FSCM 01121 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 12K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-108514 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 3-3 PORM 5 PCT 2W 83 
4704-218859 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 2-2K PORM 10 PCT 2W 
4704-109967 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 3K PORM 5 PCT 1W 
4704-218800 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-3K PORM 5 PCT 1-2W 
4704-109157 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 910 OHMS PORM 5 PCT 1-2W 
4704-170704 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 5-6K PORM S PCT 2W 
4704-218842 FSCM 89569 
RESISTOR,COMPOSITION 10K PORM 5 PCT 1-2W 


81035 FSCM 01121 
RESISTOR,COMPOSITION 9-1K PORM 5 PCT 1-2W 
E89125 FSCM 01121 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 510 OHMS PORM 5 PCT 1-2 
4704-100951 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 48 OHMPORMO-5PCT,1-2W 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 0-68 OHMPORMO-5PCT,1W 
RESISTOR,FIXED FILM 200 OHMPORM1PCT,1-2W 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 10KPORM10PCT1W 
704-109389 FSCM 89536 
RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 62KPORM5PCT1-2W 
4704-108522 FSCM 89536 
RESISTOR,VARIABLE WIREWOUND 300 OHMS PORM 10 PCT 1-1-4W 
SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE TYPE 1N4822 
1N4822 FSCM 05277 
TRANSISTOR TYPE 2N3721 
2N3721 FSCM 03508 
TRANSISTOR TYPE 38654 
4805-218537 FSCM 89536 


SECTION II TM 9-6625-1420-34P 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


(a) (b) NATIONAL 
FIG. | ITEM STOCK PART 
NO. | NO. NUMBER NUMBER USABLE ON CODE 


6625-00-498-6449 |1702-237560 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
CONSISTING 


5910-00-075-9595 |1504-106252 CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC 2-500PFPOR1PCT,500 
CM20F2521 FSCM 53021 

5910-00-989-7153 |1507-106997 CAPACITOR,FIXED,PAPER DIELECTRIC 5UFPORMSPCT,200V 

JF28 FSCM 84411 

5961-00-971-1707 JCD13161 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 4802-113308 FSCM 89536 

5999-00-200-4383  |4806-104562 HEAT SINK,ELECTRICAL-ELECTRONIC COMPONENT NF209 FSCM 05820 

5905-00-141-1187 JRCR20G203JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 20KPORM5PCT1-2W 

4704-109041 FSCM 89536 

5905-00-935-8542 |RCR20G303JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 30KPORM5PCT1-2W 

4704-186015 FSCM 89536 

5905-00-454-8581 |4704-108092 RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 10KPORM10PCT1-2W 

EB1001 FSCM 01121 

5505-00-935-8545 |RCR20G183JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 18KPORM10PCT,1-2W 

4704-10183 FSCM 89536 

5905-00-116-8560 |RCR20G204JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 200KPORM5PCT,1-2W 

4704-245332 FSCM 89536 

5905-00-110-0196 |RCR20G102JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1KPORM5PCT,1-2W 

4704-108597 FSCM 89536 

5905-00-256-8358 |RC42GF242J RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 2-4KPORM5PCT,1-2W 

4704-218834 FSCM 89536 

5905-00-111-4734 |RCR20G470JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 47OHMPORMSPCT,1-2W 

4704-159608 FSCM 89536 

5905-00-369-6916 |RCR32G122JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 1-2KPORMSPCT,1-2W 

4704-109892 FSCM 89536 

5905-00-106-9344 |RCR20G101JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 100KPORM5PCT,1-2W 

4704-188508 FSCM 89536 

5905-00-249-4190 |RCR20G161JS RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 160KPORM5PCT,1-2W 

4704-192187 FSCM 89539 

5905-00-415-1598 |EB7515 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 750KPORM5PCT,1-2W 

4704-108894 FSCM 89539 

5905-00-111-4858 |RCR20G471JS RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 470KPORM5PCT,1-2W 

4704-108787 FSCM 89539 

5905-00-910-3632 JEB1505 RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 150KPORM5PCT,1-2W 

4704-109132 FSCM 89536 

5905-00-997-1013 JBWHR47K RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 0-47 OHMPORM10PCT,2W 

4704-112888 FSCM 89536 


5905-00-434-8710 [4705-162552 RESISTOR,FIXED,FILM 6-81KPORM1PCT,1-2W 
5905-00-469-2762 |4705-162513 RESISTOR,ELECTRICAL 196KPORM1PCT,1-2W 
5905-00-409-8372 [4702-162115 RESISTOR,VAR,WW 10KPORM10PCT,1-1-4W 
5961-00-450-5101 |4805-159491 TRANSISTOR SS7504 FSCM 04713 
5961-00-932-0555 JSM4144 TRANSISTOR 4805-190389 FSCM 89536 
5961-00-199-7609 [38654 TRANSISTOR 4805-218537 FSCM 89536 
5961-00-139-9588 |2N5415 TRANSISTOR 4805-276899 FSCM 89536 
5961-00-201-3666 |1702-237586 CIRCUIT CARD ASSEMBLY 


— cO © cO cO © cO cO 
一 下 上 上 一 一 一 
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SECTION II TM 9-6625-1420-34P 


LLUSTRATIO DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


(a) (b) NATIONAL 
HG ren STOCK PART 
NUMBER NUMBER USABLE ON CODE 


CONSISTING OF 


5910-00-413-0339 |1507-182683 CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-47UFPORM20PCT,1200V 
JF37 FSCM 84411 


5910-00-450-5451 |1507-105452 CAPACITOR,ELECTRICAL 0-22UFPORM10PCT,400V 


JF23 FSCM 84411 
5910-00-491-1846 |1502-186296 CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 125UFP500RM10PCT,16V 


5935-00-762-2380 |02-C16-014-5-200 CONTACT STRIP FEMALE,16 CONTACTS 
FSCM 89536 

5961-00-070-7481 |4802-112383 SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE 1N4822 FSCM 05277 
5999-00-200-4383 |4806-104562 HEAT SINK,ELECTRICAL-ELECTRONIC COMPONENT NF 209 FSCM 05820 
5905-00-001-5894 |4705-220400 RESISTOR,FIXED,FILM 374KPORM1PCT,2W 
5905-00-001-8612 14705-218685 RESISTOR,FIXED,FILM 249KPORM1PCT,1-2W 
5905-00-048-5943 14705-233874 RESISTOR,FIXED,FILM 536KPORM1PCT,1-2W 
5905-00-001-5888 |4702-113431 RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND 250HMPORM10PCT,1-1-4W 
5905-00-001-5895 |4705-220418 RESISTOR,FIXED,FILM 499KPORM1PCT,2W 
5905-00-556-5256 |EB4725 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 4-7KPORM5PCT1-2W 

4704-108886 FSCM 89536 
5905-00-909-4137 |EB2025 RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 2KPORM5PCT1-2W 

4704-169854 FSCM 89536 
5905-00-279-2296 |RC42GF621J RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 620KPORM5PCT,2W 

4704-222174 FSCM 89536 
5961-00-931-0152 |2N3391 TRANSISTOR 4805-168708 FSCM 89536 


SECTION III 
PART 
NUMBER 


5340-00-097-6330 
5355-00-024-6007 
5355-00-024-6048 
5355-00-240-6899 
5905-00-001-3806 
5905-00-001-3818 
5905-00-001-3819 
5905-00-001-3821 
5905-00-001-3822 
5905-00-001-3823 
5905-00-001-3824 
5905-00-001-3825 
5905-00-001-3827 
5905-00-001-3828 
5905-00-001-5840 
5905-00-001-5876 
5905-00-001-5877 
5905-00-001-5878 
5905-00-001-5879 
5905-00-001-5880 
5905-00-001-5881 
5905-00-001-5888 
5905-00-001-5888 
5905-00-001-5889 
5905-00-001-5890 
5905-00-001-5891 
5905-00-001-5894 
5905-00-001-5895 
5905-00-001-7382 
5905-00-001-7389 
5905-00-001-7390 
5905-00-001-7391 
5905-00-001-7392 
5905-00-001-7393 
5905-00-001-7394 
5905-00-001-7395 
5905-00-001-7396 
5905-00-001-7397 
5905-00-001-7398 
5905-00-001-8610 
5905-00-001-8611 
5905-00-001-8612 
5905-00-001-8613 
5905-00-001-8613 
5905-00-001-8614 
5905-00-001-8615 
5905-00-001-8630 
5905-00-001-8631 
5905-00-004-6425 
5905-00-048-5943 
5905-00-052-8396 
5905-00-072-0654 
5905-00-087-1160 
5905-00-087-1160 
5905-00-088-5656 
5905-00-102-5279 
5905-00-104-5756 
5905-00-104-5756 
5905-00-104-8330 
5905-00-104-8334 
5905-00-104-8335 
5905-00-104-8335 
5905-00-104-8336 
5905-00-104-8336 
5905-00-104-8339 
5905-00-104-8340 
5905-00-104-8346 
5905-00-104-8346 
5905-00-106-1273 
5905-00-106-1274 
5905-00-106-9344 
5905-00-106-9344 
5905-00-106-9344 
5905-00-106-9344 
5905-00-106-9346 
5905-00-106-9346 
5905-00-106-9348 
5905-00-001-5875 
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ITEM 


PART 
NUMBER 


5905-00-106-9348 
5905-00-106-9349 
5905-00-106-9351 
5905-00-106-9352 
5905-00-106-9352 
5905-00-106-9354 
5905-00-110-0196 
5905-00-110-0196 
5905-00-110-0196 
5905-00-110-0196 
5905-00-110-0310 
5905-00-110-0310 
5905-00-110-0993 
5905-00-111-4732 
5905-00-111-4734 
5905-00-111-4736 
5905-00-111-4840 
5905-00-111-4840 
5905-00-111-4858 
5905-00-113-4854 
5905-00-113-4856 
5905-00-113-4859 
5905-00-114-5361 
5905-00-114-5366 
5905-00-114-5393 
5905-00-114-5401 
5905-00-114-5428 
5905-00-114-5456 
5905-00-116-8558 
5905-00-116-8560 
5905-00-116-8565 
5905-00-116-8565 
5905-00-116-8565 
5905-00-116-8568 
5905-00-116-8568 
5905-00-121-9110 
5905-00-121-9110 
5905-00-141-0591 
5905-00-141-0598 
5905-00-141-0600 
5905-00-141-1071 
5905-00-141-1073 
5905-00-141-1165 
5905-00-141-1165 
5905-00-141-1176 
5905-00-141-1187 
5905-00-141-1187 
5905-00-169-9788 
5905-00-203-0022 
5905-00-203-1585 
5905-00-235-8857 
5905-00-249-4190 
5905-00-253-1233 
5905-00-254-7413 
5905-00-254-7413 
5905-00-256-8358 
5905-00-257-0926 
5905-00-279-2296 
5905-00-279-2527 
5905-00-369-6916 
5905-00-409-8372 
5905-00-413-0307 
5905-00-413-0307 
5905-00-415-1598 
5905-00-415-1602 
5905-00-415-1609 
5905-00-415-1609 
5905-00-417-3076 
5905-00-421-0623 
5905-00-434-8710 
5905-00-435-6416 
5905-00-454-8581 
5905-00-454-8581 
5905-00-456-5083 
5905-00-465-0346 
5905-00-469-2762 
5905-00-499-2566 
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ITEM 
NO. 


SECTION III 
PART 
NUMBER 


5905-00-556-5256 
5905-00-556-5256 
5905-00-356-5256 
5905-00-728-5462 
5905-00-781-3341 
5905-00-807-7494 
5905-00-807-7494 
5905-00-908-5404 
5905-00-909-4137 
5905-30-909-4137 
5905-00-909-4235 
5905-00-910-3632 
5905-00-916-3627 
5905-00-932-0519 
5905-00-932-0520 
5905-00-932-0520 
5905-00-932-0524 
5905-00-932-0526 
5905-00-932-0563 
5905-00-935-8542 
5905-00-935-8542 
5905-00-935-8545 
5905-00-988-4262 
5905-00-989-5409 
5905-00-989-5409 
5905-30-989-5413 
5905-00-994-6676 
5905-00-997-1013 
5905-00-997-8076 
5910-00-044-4355 
5910-00-070-7749 
5910-00-075-9595 
5910-00-075-9596 
5910-00-076-9879 
5910-00-076-9879 
5910-00-121-3774 
5910-00-121-3775 
5910-00-401-2838 
5910-00-405-3174 
5910-00-405-3176 
5910-00-413-0339 
5910-00-448-8549 
5913-30-450-4643 
5910-00-450-4815 
5910-00-450-5418 
5910-00-450-5451 
5910-00-450-6486 
5910-00-450-6486 
5910-00-461-3219 
5910-00-484-0112 
5910-00-491-1846 
5910-00-702-0585 
5910-00-797-4889 
5910-00-817-7275 
5910-00-840-5016 
5910-00-846-8680 
5910-00-846-8680 
5910-00-846-8680 
5910-00-846-8680 
5910-00-846-8680 
5910-00-860-7807 
5910-00-901-9869 
5910-00-914-2353 
5910-00-914-2353 
5910-00-923-4535 
5910-00-927-2649 
5910-00-929-2621 
5910-00-954-6524 
5910-00-974-6129 
5910-00-974-6129 
5910-00-988-3521 
5910-00-988-3521 
5910-00-989-7153 
5920-00-456-5211 
5920-00-892-9311 
5930-00-301-3829 
5920-00-076-9889 
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TM 9-6625-1420-34P 


FIG. ITEM 
PART NUMBER NO. NO. 
5930-00-001-3830 1 157 
5930-00-450-6676 1 133 
5930-00-450-6726 1 137 
5930-00-450-6745 1 141 
5930-00-450-6746 1 131 
5930-00-450-6755 1 135 
5930-00-450-6773 1 139 
5930-00-450-6929 1 143 
5930-00-450-7169 1 147 
5930-00-450-7170 1 149 
5930-00-450-7174 1 151 
5930-00-450-7181 1 159 
5930-00-450-7188 1 155 
5930-00-450-7562 1 129 
5930-00-450-7589 1 145 
5935-00-728-6868 2 93 
5935-00-728-6868 5 77 
5935-00-762-2380 10 11 
5935-00-845-5143 1 19 
5940-00-177-2618 1 47 
5950-00-027-4013 1 35 
5950-00-027-4042 1 161 
5950-00-027-4164 1 31 
5950-00-027-4165 1 163 
5961-00-070-7481 8 55 
5961-00-070-7481 10 13 
5961-00-072-0128 5 75 
5961-00-072-0128 6 57 
5961-00-139-9588 9 53 
5961-00-199-7609 8 59 
5961-00-199-7609 9 49 
5961-00-233-7443 5 71 
5961-00-413-0304 6 51 
5961-00-422-0412 6 17 
5961-00-450-5101 9 45 
5961-00-493-0813 5 69 
5961-00-669-6884 2 87 
5961-00-669-6884 7 15 
5961-00-712-5578 1 165 
5961-00-901-4862 2 97 
5961-00-931-0152 2 101 
5961-00-931-0152 5 73 
5961-00-931-0152 6 59 
5961-00-931-0152 7 41 
5961-00-931-0152 10 33 
5961-00-932-0551 2 89 
5961-00-932-0555 2 95 
5961-00-932-0555 7 45 
5961-00-932-0555 9 47 
5961-00-938-5100 1 167 
5961-00-959-4920 8 57 
5961-00-971-1707 6 15 
5961-00-971-1707 9 9 
5961-00-988-7401 2 91 
5961-00-988-7401 7 13 
5961-00-988-7401 8 15 
5999-00-200-4383 9 11 
5999-00-200-4383 10 15 
5999-00-200-4412 1 29 
6210-00-488-8159 1 43 
6240-00-488-7937 1 41 
6250-00-916-2729 1 17 
6250-00-955-9792 1 127 
6625-00-201-3666 10 3 
6625-00-201-3669 7 3 
6625-00-201-3728 6 3 
6625-00-201-3765 2 3 
6625-00-498-6449 9 3 
6625-00-498-6451 8 3 
6625-00-498-6452 5 3 
6625-00-498-6453 6 5 
6625-00-498-6454 1 5 
6625-00-498-6455 4 3 
6625-00-498-6456 3 3 
6625-00-498-6461 2 5 
6625-00-971-1698 1 45 


SECTION III 
PART 
NUMBER 


BWHR47K 
C013161 
CD13161 
CD15E120J 
C036554 
CM05ED470G03 
C280AEP47K 
DM30C203J05 
EB10G5 
EB13G5 
EB1505 
EB1521 
EB1521 
EB16G5 
EB20G5 
EB2025 
EB2025 
EB2425 
EB27G5 
EB3025 
EB3025 
EB3915 
EB4725 
EB4725 
EB4725 
EB4735 
EB4765 
EB5115 
EB5115 
EB5125 
EB5625 
EB5625 
EB6815 
EB6815 
EB7515 
EB7545 
EB7545 
EB8215 
FHN26G1 
HB1551 
H82221 

H83301 
H85125 
H85625 
JAN1N277 
JAN1N277 
JAN2N3442 
K68C15K 
MPS3638 
MPS3638 
PVC1168 
RCR20G101JS 
RCR20G101JS 
RCR20G101JS 
RCR20G101JS 
RCR20G102JS 
RCR20G102JS 
RCR20G102JS 
RCR20G102JS 
RCR20G103JS 
RCR20G104JS 
RCR20G104JS 
RCR20G105JS 
RCR20G105JS 
RCR20G112JS 
RCR20G112JS 
RCR20G120JS 
RCR20G121JS 
RCR20G123JS 
RCR20G124JS 
RCR20G124JS 
RCR20G125JS 
RCR20G132JS 
RCR20G153JS 
RCR20G154JS 
RCR20G154JS 
RCR20G154JS 
RCR20G155JS 
RCR20G161JS 
RCR20G183JS 


FSCM 


75042 
07910 
07910 
88419 
07910 
81349 
73445 
72136 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
81349 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
81349 
81349 
81349 
05397 
04713 
04713 
37942 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
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ITEM 


PART 
NUMBER 


RCR20G200JS 
RCR20G203JS 
RCR20G203JS 
RCR20G204JS 
RCR20G224JS 
RCR20G244JS 
RCR20G273JS 
RCR20G3R9JS 
RCR20G303JS 
RCR20G303JS 
RCR20G331JS 
RCR20G333JS 
RCR20G334JS 
RCR20G334JS 
RCR20G363JS 
RCR20G392JS 
RCR20G392JS 
RCR20G394JS 
RCR20G470JS 
RCR20G471JS 
RCR20G474JS 
RCP20G5R6JS 
RCR20G514JS 
RCR20G514JS 
RCR20G561JS 
RCR20G564JS 
RCR20G6R2JS 
RCR20G623JS 
RCR20G623JS 
RCR20G623JS 
RCR20G682JS 
RCR20G682JS 
RCR20G684JS 
RCR20G752JS 
RCR20G752JS 
RCR20G753JS 
RCR20G822JS 
RCR20G824JS 
RCR20G9R1JS 
RCR20G911JS 
RCR32G103JS 
RCR32G103JS 
RCR32G122JS 
RCR32G302JS 
RC42GF223J 
RC42GF242J 
RC42GF332J 
RC42GF561J 
RC42GF621J 
SG5658 
SM4144 
SM4144 
SM4144 
02-016-014-5-200 
1018-13 
10192732 
10212257-2 
10212257-2 
105-0757 
105-0757 
10905-01 
148P22492 
1501-105668 
1501-105668 
1501-105668 
1501-105668 
1501-105668 
1501-106211 
1501-106211 
1502-105817 
1502-106286 
1502-106328 
1502-106351 
1502-160101 
1502-168153 
1502-168153 
1502-178608 
1502-186296 
1502-223164 
1502-223172 


TM 9-6625-1420-34P 


FIG. ITEM 
FSCM NO. NO. 
81349 1 63 
81349 2 57 
81349 9 13 
81349 9 17 
81349 2 69 
81349 5 35 
81349 5 23 
81349 1 67 
81349 2 59 
81349 9 15 
81349 2 33 
81349 2 61 
81349 2 71 
81349 7 19 
81349 5 61 
81349 2 45 
81349 7 17 
81349 2 73 
81349 9 23 
81349 9 33 
81349 6 29 
81349 1 65 
81349 5 25 
81349 6 31 
81349 5 59 
81349 6 27 
81349 1 77 
81349 2 63 
81349 4 5 
81349 8 51 
81349 2 51 
81349 5 45 
81349 3 9 
81349 2 53 
81349 7 23 
81349 5 63 
81349 5 57 
81349 5 27 
81349 1 51 
81349 8 33 
81349 1 53 
81349 8 49 
81349 9 25 
81349 8 29 
81349 1 55 
81349 9 21 
81349 8 25 
81349 8 21 
81349 10 31 
03877 6 17 
04713 2 95 
04713 7 45 
04713 9 41 
91662 10 11 
88245 1 27 
18876 3 5 
18816 5 75 
18876 6 57 
74970 2 93 
74970 5 71 
03797 1 17 
56289 5 1 
89536 1 3 
89536 2 9 
89536 5 9 
89536 T 7 
89536 8 13 
89536 2 7 
89536 7 11 
89536 1 13 
89536 2 13 
89536 8 5 
89536 8 11 
89536 2 15 
89536 2 11 
89536 7 9 
89536 6 9 
89536 10 9 
89536 1 9 
89536 1 7 


SECTION III 
PART 


NUMBER 
1502-22318C 
1502-223198 
1504-106252 
1505-163782 
1507-105452 
1507-106096 
1507-106443 
1507-106.43 
1507-106963 
1507-106963 
1507-106997 
1507-159392 
1507-167452 
1507-182683 
15C7-219774 
1507-219782 
1508-160259 
1508-160259 
160-5 
1702-237511 
1702-237529 
1702-237537 
1702-237545 
17C2-237552 
17C2-237560 
1702-237578 
17C2-237586 
17C2-237594 
1702-239988 
1702-239)96 
1702-240077 


2403-236984 
2405-158956 
2405-190249 
2811-101220 
3155-222596 
3155-22R056 
38654 

38654 
4702-111575 
4702-111609 
4702-112862 
4702-112870 
47C2-113258e 
4702-113266 
47C2-113431 
4702-113431 
47C2-149781 
47C2-154583 
47C2-156398 
47C2-1607C5 
47C2-160705 
4702-162115 
4702-219166 
47C2-220392 
47C4-108092 
4704-108092 
4704-109165 
4 C4-109165 
4704-109165 
4704-109165 
47C4-160028 
4705-15148C 
4705-15148C 
4705-159475 
4705-159657 
4705-161513 
47C5-162552 


FSCM 


89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
02660 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
03797 
03508 
03508 
03508 
03508 
03508 
07263 
04713 
80131 
95303 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
95303 
95303 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
89536 
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PART 


NUMBER 
4705-218628 
4705-218636 
4705-218685 
4705-220400 
4705-220418 
4705-222216 
4705-222216 
4705-233247 
4705-233874 
4706-219345 
4706-219352 
4706-219378 
4706-219386 
4706-219402 
4706-219428 
4706-229534 
4706-229542 
4707-131870 
4707-192773 
4707-218453 
4707-238535 
4707-238857 
4707-238865 
4707-238873 
4707-238881 
4707-238899 
4707-238907 
4707-238915 
4707-238923 
4707-238931 
4707-238956 
4707-238964 
4707-238972 
4707-238980 
4707-238998 
4707-239004 
4707-239020 
4707-239038 
4707-239053 
4707-239061 
4707-242743 
4802-112383 
4802-112383 
4802-116111 
4802-116111 
4802-116111 
4805-117267 
4805-159491 
4805-168716 
4805-182691 
4806-104562 
4806-104562 
4806-236067 
5101-109272 
5101-109330 
5105-237388 
5105-237404 
5105-237412 
5105-237420 
5105-238121 
5105-238139 
5105-238162 
5105-2381 70 
5105-238188 
5105-238196 
5105-238204 
5105-238212 
5105-240515 
5105-240564 
5105-240606 
5105-240747 
5602-239095 
5602-239103 
5602-239111 
5602-239129 
6005-161638 
89D133 


TM 9-6625-1420-34P 


FIG. ITEM 
FSCM NO. NO. 
89536 2 79 
89536 2 49 
89536 10 19 
89536 10 17 
89536 10 25 
89536 2 81 
89536 5 47 
89536 4 15 
89536 10 21 
89536 1 115 
89536 1 107 
89536 1 111 
89536 1 109 
89536 1 113 
89536 1 49 
89536 1 123 
89536 1 125 
89536 4 23 
89536 6 49 
89536 1 91 
89536 4 19 
89536 1 93 
89536 1 95 
89536 1 97 
89536 1 99 
89536 1 101 
89536 1 103 
89536 1 105 
89536 1 89 
89536 6 43 
89536 TA 37 
89536 4 21 
89536 4 27 
89536 1 117 
89536 1 119 
89536 1 121 
89536 8 43 
89536 8 45 
89536 6 45 
89536 4 25 
89536 7 39 
89536 8 55 
89536 10 13 
89536 2 91 
89536 T 13 
89536 8 15 
89536 8 57 
89536 9 45 
89536 6 51 
89536 5 71 
89536 9 11 
89536 10 15 
89536 1 29 
89536 1 25 
89536 1 23 
89536 1 133 
89536 1 137 
89536 1 139 
89536 1 141 
89536 1 131 
89536 1 135 
89536 1 147 
89536 1 149 
89536 1 151 
89536 1 153 
89536 1 157 
89536 1 159 
89536 1 143 
89536 1 155 
89536 1 129 
89536 1 145 
89536 1 35 
89536 1 161 
89536 1 31 
89536 1 163 
89536 1 45 
56289 5 5 
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By Order of the Secretary of the Army: 


FRED C. WEYAND 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


VERNE L. BOWERS 
Major General, United States Army 
The Adjutant General 


Distribution: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-34, Section II, (qty rqr block No. 75) requirements for Calibration 
Procedures Publications. 
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